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I. U.L BESiSTQKS ARC I/4W, S% UNLESS OTHERWISE NOTED. 
^ ALL CAPACITORS ARE SHOWN IN MICROFARADS (p» UNLESS 
OTHERWISE NOTED. 

S. Tm.ES IN RECTAN6LES ARE FRONT PANEL CONTROLS. 

A USE CAUTION WHEN HEA8URINS ICII VOLTASCS. ICII IS 
FLOATINS AT -lOOOV. 

S ALL \QLT««ES ARE NOMINAL, MEASURED WITH K-40 
AC ADAPTCR POWERINS SCOK. 

A ALL SECONDARY V0LTA6ES MUST BE MEASURED AFTER 
tv SOURCE IS CALIBRATEO. 
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